MS204S电子天平的操作规范
1、观察水平仪，如果水泡偏移，则需调节水平调节脚，使水泡位于水平仪的中心。

2、接通电源。

3、短按“ON”键开启天平，并短按“    O/T    ”键置零，此时显示器显示“0.0000g”。  
4、置被称物于托盘上，待天平稳定，显示器显示的数值即为被称物品的总质量。
5、如果被称物需要去皮，则置容器或称量纸于电子天平托盘上，显示出容器或称量纸的质量后，按下“    O/T    ”键，出现“0.0000g”状态拿出容器，出现容器的负值，即可去皮称量。
6、待称量完毕后，取出被称物品，用毛刷把天平托盘及物品可能遗留的地方清理干净。
7、长按“OFF”键直至“SHUTOFF”出现在显示屏上，然后放开此键，并拨出电源插头，盖好防尘罩。

注意：

1、天平属精密仪器，应做好防震、防潮、防腐蚀等工作，以确保天平的完好使用。

2、被称量的物品不能直接与秤盘接触，应放在干净的称量瓶、表面皿、烧杯或称量纸上。称量的样品和器皿总重量不可超过该天平所规定的最大载荷（MS204S电子天平的量程为：0.1mg~220g）。

3、称量具有挥发性或腐蚀性物品时，要装在密闭容器内。不能称量过热或过冷的物品，如有过热或过冷的样品，需等物品温度与室温平衡后，方可进行称量。

