


将试剂加入到100ml
水样中，混合均匀

倒入定量盘：
无需稀释定量范围
1-200MPN/100ml总大肠
菌群和大肠埃希氏菌

在定量封口机上封口后
36±1℃培养24小时

结果读取：
无色：阴性
黄色：总大肠菌群阳性
黄色且荧光：
大肠埃希氏菌阳性
对照MPN表计数定量

将试剂加入到100ml水样中，混合均匀

倒入定量盘：无需稀释定量范围，1-24190MPN/L粪大肠菌群

在定量封口机上封口后，44.5±0.5℃培养24小时

结果读取：无色：阴性；黄色：总大肠菌群阳性；黄色且荧光：大肠埃希氏菌阳性，对照MPN表计数定量


