附件

江苏省2023年生态环境类检验检测机构双随机监督检查结果
	序号
	机构名称
	主要问题
	综合意见

	1
	江苏中连环境检测有限公司
	1、年度内审未覆盖《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》（国市监检测[2018]245号）的内容。管理评审输入资料不全。
2、提供不出危险化学品采购流程文件。“沭阳金洁力环保科技有限公司”未纳入合格供方名录。
3、查2022158（2）号报告（江苏禾晟镍业科技有限公司）发现，该任务采样单中无水样采样体积、采样瓶性质、固定剂、运输保存环境条件等记录信息。SS分析原始记录无烘箱使用信息记录，氨氮分析日期为2022年6月1日，标准曲线日期为2022年4月25日，当时加标、两点较正等使用的标准溶液无配制信息。总氮分析记录无前处理信息。总磷分析日期2022年6月1日，标准曲线日期为2022年3月3日，无当时标准溶液的配置信息，查3月3日做标准曲线时，领用的GSB04-1741-2004（b）标准物质无入库及领用记录。
4、编号为3260B21023186的烟气测试仪校准证书缺少烟气温度、含湿量的校准信息。
5、危化品库无通风设施。
6、查与尚弘羽绒沭阳有限公司的委托监测合同未征得客户同意，对臭气分析因子外包至江苏盈泰检测科技有限公司，该公司再次分包至安徽壹博检测科技限公司，出具的检测报告未纳入公司的总报告中。
7、查与尚弘羽绒沭阳有限公司的年度监测报告2022011（6）号自行监测报告中，有组织废气二氧化硫、氮氧化物、低浓度颗粒物均为瞬时浓度数据，不符合评价标准的要求。低浓度颗粒物采样依据不全，其中参数的分析方法未明确，称重记录中无恒重信息，查使用的恒重设施中无当时使用信息记录。
8、编号为2022015（6）的检测报告中，废气中甲醛、VOCs的检测数据为采样时间6分钟的瞬时浓度值，与《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）10.2.2 “排气筒中废气的采样以连续1小时的采样 获取平均值，或在1小时内以等时间间隔采集3~4个样品并计算平均值”的规定不符，不能代表检测时段的有效数据。
9、编号为2022015（6）的检测报告中，总悬浮颗粒物检测数据是标准状态下的浓度，不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单(生态环境部公告2018年29号)中的总悬浮颗粒物浓度应为监测时大气温度和压力下的浓度的要求。
10、编号为2022110（10）的检测报告中，非甲烷总烃运输空白样品总烃测定结果高于方法检出限，不符合《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）的质量控制要求，检测结果存疑。
11、编号为2022047的检测报告中，非稳态噪声测量时间为1分钟，不符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）5.4.3“被测声源是非稳态噪声，测量被测声源有代表性时段的等效声级，必要是测量被测声源整个正常工作时段的等效声级”的规定，检测结果无效。
	第1~4条问题机构自行整改
第5条问题移交属地公安部门进一步调查处理
第6条问题涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》第十条规定
第7~8条问题涉嫌违反《江苏省生态环境监测条例》第二十九条第一款第二项规定
第9条问题涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》第十三条第二款第三项规定
第10~11条问题涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》第十三条第二款第一项规定








查机构样品管理间，无样品，机构称样品全部做完。查机构2023年6月26日样品交接记录，其中“句容市行香镇星玥编织袋厂”有组织废气，编号为F230626J10101~F230626J10200的样品交接显示气袋采样的样品为“非甲烷总烃、邻二甲苯、间/对二甲苯”，抽查仪器原始记录，未见“非甲烷总烃”数据，机构称还未来得及做，样品不在样品间；其中苯系物样品采用HJ734-2014中气袋转移法，查看转移记录，只有非受控表记录样品编号与吸附管号对应手写记录，没有通过采样泵定量转移的记录。

2023年6月26日采集的镇江北新建材有限公司，编号为F230626N10101~F230626N10105的食堂油烟样品存放在冰箱内，标签缺少样品检测状态标记。









第9条问题涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》第十条规定

	

	3
	南通欧萨环境检测技术有限公司
	1、机构未能提供2023年度机构自查表。

2、该机构现有人员嗅辨员数量无法满足《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较史臭气袋法》（HJ1262-2022）中“8.1 实验员选取”中人员相关要求。

3、2023年度机构未按要求上传相关报告号。

4、查（2022）环检（欧萨）字第（20220454）号报告，非甲烷总烃项目的采样设备编号为CB-034-01，在机构仪器设备一览表中未能发现编号为CB-034-01的设备，也没有该设备的进出入库记录；

5、查（2022）环检（欧萨）字第（20220454）号报告，硫化物、总汞、总镉、总砷和总铅项目外包，但与委托方的合同中，没有明确分包信息。

6、查报告编号为（2022）环检（欧萨）字第（20220454）号检验检测报告，发现在臭气嗅辨项目中机构应有6名（吴佳琪、季林莉、赵志龙、陈星星、张宏波、邹庆阳）嗅辨员开展检测。查机构当时人员一览表、社保记录、环境保护专业技术人才培训证书发现当时嗅辨员为吴佳琪、季林莉、赵志龙、陈星星、邹庆阳。

7、危化品仓库中部分废液桶没有防渗漏托盘，氢气瓶没有固定装置和必要的防爆安全措施。
	第1~3条问题机构自行整改
第4条问题涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》第十四条第二款第二项规定
第5条问题涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》第十条规定
第6条问题涉嫌违反《江苏省生态环境监测条例》第二十九条第一款第五项规定
第7条问题危险废弃物安全问题由属地生态环境局进一步调查处理





	第13条问题涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》第十条规定

	5
	镇江市丹阳生态环境监测站
	1、丹阳市人民政府网站以丹阳市环境监测站自我声明，声明单位与现名称镇江市丹阳生态环境监测站不一致。

2、编号为DB20230608B07的样品有样品标签无检验状态标识。

3、机构统一社会代码证书（12321100MB1W15446），机构名称为“镇江市丹阳生态环境监测站（镇江市丹阳辐射环境监测站）”与变更后的资质认定证书（181012050176）中名称“镇江市丹阳生态环境监测站”不一致。

4、污水采样记录中缺少厂方人员签字。

5、编号为DX20230411A01~DX20230411A01（平行）的地下水现场采样记录表为《地表水现场采样记录表》，采样方法为《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）。

6、报告中水中粪大肠菌群使用已经废止的分析方法，查该机构已进行方法变更，报告未使用变更后的方法标准，原始记录使用变更后的新标准。

7、悬浮物原始记录中采样日期书写错误未划改，出现两个日期。

8、现场采样记录中无全程序空白的样品，化学需氧量项目分包给江苏康达检测技术股份有限公司检测，报告编号：KDWT231316中出现了FS20230411A01和DX20230411A0的全程序空白样品和结果。两个全程序空白的样品状态均描述为“微黄、微浑、水”。

9、报告中化学需氧量项目涉及到分包，未见分包协议和委托方的同意证明。
	
第1~5条问题机构自行整改
第6~7条问题涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》第八条规定
第8条问题中两家机构涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》第十四条规定，移交属地市场监管部门进一步调查
第9条问题涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》第十条规定

	6
	常州苏测环境检测有限公司
	1、资质能力附表中用于挥发性有机物测定的便携式顶空/气相色谱质谱仪为租赁设备，其租赁合同中缺少可全权支配使用条款。
2、查E2304128-13报告中编号为E2304128056号的二甲苯样品超过HJ 584-2010标准规定的分析时效。
3、编号E2212100的报告中碘化物项目分包给江苏国测检测技术有限公司，未见项目委托方书面确认同意。
	第1条问题机构自行整改
第2条问题涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》第十三条第二款第一项规定
第3条问题涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》第十条规定

	7
	泰科检测科技江苏有限公司
	1、部分仪器实验室气瓶未安装防护装置。

2、丁元武的监督检查记录表发现问题，但，未开展对应的纠正措施。

3、部分已开封的标准品和试剂混放同一冰箱 

4、BOD5原始记录缺少HJ505-2009标准规定的关键样品处冷冻理信息(样品是否经过过滤、冷冻或者均质化处理）。

5、报告编号为或者均质化理TK22M004737的臭气测定项目缺少实际样品测定时嗅辨员的选取记录。

6、报告编号为TK23M011282的高锰酸盐指数项目缺少草酸钠标准溶液核查记录。

7、设备编号为TK-fx-jd-cg-080-1、TK-fx-jd-cg-080-2的校准证书(编号为JL22153-038328、JL22153-038329)提供的校正结果的负偏差(37°C-0.7°C、44.5°C-0.6°C、44.5°C-0.8°C、37°C-0.7°C)不满足HJ347.2-2018标准要求。

8、报告编号为TK23M011517的六价铬检测项目原始记录显示浸提方式为HJ/T299-2007，与标准(GB/T15555.4-1995)不一致。
	第1~6条问题机构自行整改
第7条问题涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》第十三条第二款第三项规定，并移交辖区市场监管部门进一步调查处理
第8条问题涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》第十三条第二款第三项规定


	第8条问题涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》第十三条第二款第三项规定

	9
	江苏阜力检测有限公司
	1、（2023）阜力（委）字第（0005）号，pH、风向、风速、湿度、气压仪器设备的使用记录在同一记录中；六价铬原始记录测得结果在电脑上计算，誊抄原始记录表上错位，由于浓度较低，均为未检出，不影响报告结果；

2、（2023）阜力（委）字第（0114）号，地表水总磷采样未记录浊度数据；

3、体系文件中规定检测报告和记录保存期不少于6年，不符合HJ 8.2-2020中对档案保存期的要求；

4、管理评审输入信息中缺少“以往管理评审所采取措施的情况”。

5、编号为FL-01-009的电热鼓风干燥器的使用记录表的仪器使用状态未勾选；

6、氨氮、总氮、总磷、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮在同一个实验室分析存在相互干扰的风险；

7、722N可见光分光光度计等实验设备使用记录表缺少检定/校准结果评价确认表和维护保养记录表；

8、气瓶没有标识（如满瓶、空瓶），206的钢瓶气（Ar）未固定；

9、储存危险化学品的房间缺少通风设施或装置；

10、（2022）阜力（委）字第（0156）号：BOD5空白值0.9mg/L,标准要求稀释法空白样品的测定结果不能超过0.5mg/L，有的样品所用的稀释倍数消耗的溶解氧小于2mg/L，应舍掉。悬浮物的分析原始记录表的样品称重，直至两次称量的重量差应≤0.4mg，原始记录其中一个样品两次称量的重量差是0.5mg，报告数据不满足《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989）中出具数据要求。
	第1~8条问题机构自行整改
第9条问题移交属地公安部门进一步调查处理
第10条问题涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》第十三条第二款第三项规定

	10
	德睿测量技术（无锡）有限公司
	1、自2020年取证至今，机构未开展内审、管理评审。

2、自2020年取证至今，机构未出具过带CMA标识的检测报告。

3、现场检查未见《样品登记台账》，不符合标准对“分析样品的登记、编号、存贮、发放、留存等记录”的保存要求。

4、采样记录表信息不完全，无采样方法依据和审核人签字等。

5、查人员技术档案，无保证其资质认定要求的人员资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录。

6、该机构现有检测人员22名，生态环境监测相关专业中级及以上专业技术职称或同等能力的人员2名，不满足《检验检测机构资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》（国市监检测〔2018〕245 号）第六条“中级及以上专业技术职称或同等能力的人员数量应不少于生态环境监测人员总数的15%”的要求。
	该机构基本条件无法持续符合资质认定要求，移交行政审批部门进行下一步处理。

	11
	江苏国创检测技术有限公司
	1、检查中发现机构仪器设备未按照质量手册要求中“仪器设备状态标识”进行管理。

2、检查中发现机构最高管理者在2022年9月出现变化，由周宇翔变更为曹志刚，但机构未申请变更，未见曹志刚的最高管理者任命文件。

3、查报告编号为（2022）国创（固）字第053号检验检测报告中，发现机构与委托方合同中未明确告知二噁英类分包相关事宜。


	第1条问题机构自行整改
第2条问题涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》第十四条第一款第一项规定
第3条涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》第十条规定


	12
	常州铭瑞环境检测有限公司
	1、查编号为RW-2022-07-013B01报告的水质现场观测记录表中所用pH缓冲溶液和质控样，在该机构标准物质出入库记录中未见其记录。

2、查编号为RW-2023-05-513B01报告的重量法原始记录表中所用天平（机构编号MR-J-2018001）使用记录中未见当天的使用运行记录。

3、机构未按要求上报2023年报告编号。

4、法人变更后未更新苏检通系统，未完成信用承诺。

5、体系文件缺少安全管理程序。

6、查编号为YS05134A0102的样品（分析项目：化学需氧量、氨氮）未按规范添加保存剂。

7、《水质 苯系物的测定 气相色谱法》（GB11890-1989）、《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子；吸收分光光度法》（GB/T 17138-1997）等标准未更新。

8、现场未见土壤风干和预处理实验室。
	第1~6条问题机构自行整改
第7条问题涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》第十四条第一款第四项规定
第8条问题移交行政审批部门进行下一步处理

	13
	江苏睿源环境科技有限公司
	1、未在其官方网站或者以其他公开方式对其遵守法律法规、独立公正从业、履行社会责任等情况进行自我声明。

2、噪声测定原始记录中仅手工记录数据，缺少仪器打印条，查编号为RY-J009多功能声级计仪器，设备无检测数据内存。

3、噪声测量原始记录中噪声测量打印条缺少分析人员签字；查编号为RY-J009多功能声级计仪器，设备无检测数据内存。

4、工业企业厂界噪声测量记录中缺少背景噪声数据；原始记录中缺少被测声源状态、企业周界围墙、风向等信息；查机构设备没有配备厂界噪声测定用延长杆，不满足测量要求；查编号为RY-J009多功能声级计仪器，设备无检测数据内存。

5、X-γ辐射剂量率原始记录中缺少结果计算公式，参与计算的相关参数不完整。

6、（1）医用γ射束远距离治疗防护与安全标准GBZ 161-2004和环境空气中氡的标准测量方法GB/T 14582-93已废止，未申请变更。

 （2）2021年06月 GBZ134-2002、GB/T14583-93、HJ/T61-2001变更为GBZ120-2020、HJ1157-2021、HJ61-2021未进行有效验证，2023年02月 GBZ132-2008、GBZ117-2015变更为GBZ117-2022未进行有效验证。
	第1~5条问题机构自行整改
第6条问题涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》第十四条第一款第四项规定

	14
	扬州三方检测科技有限公司
	1、气瓶没有固定装置。

2、（1）生化培养箱(编号：SFJC—SHPYX-01)仅对37°C进行校准，未对实际使用温度(20°C)进行校准。

   （2）人员管理程序(SFJC-CX-03-2019)缺少人员监督有关规定。

   （3）部分样品保存冰箱缺少温度监测设施，且标准物质和样品存放同一冰箱。

   （4）报告编号为SFJCBG230020的铜、铅检测项自前处理过程表述不准确，总磷检测项目缺少浊度-色度补偿信息。

   （5）报告编号为SFJCBG230037-5噪声采样原始记录缺少采样人员签名。

3、报告编号为SFJCBG230039的检测服务合同未明确具体分包项目。
	第1~2条问题机构自行整改
第3条问题涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》第十条规定

	15
	苏州汉宣检测科技有限公司
	1、检查中发现机构授权签字人穆颖洁已于2023年6月9日离职，机构未及时进行变更。

2、天平室放置恒温恒湿培养箱，并用该培养箱开展实验室检测，影响天平间的温度和湿度控制。

3、编号为HX22123252 的报告中，水质氨氮的测定没有标准曲线配制过程，原始记录全部为打印，不规范。

4、检查中发现机构仪器设备均进行校准，其中多功能声级计（A-3-028）为计量器具强制管理目录应当进行检定。

5、易制毒易制爆危化品仓库和高温室在同一个房间，仅用玻璃门隔开，易制毒易制爆危化品仓库未采用防爆灯和除静电装置，存在安全风险，领用记录中没有保管人的签名。
	第1~3条问题机构自行整改
第4条问题涉嫌违反计量法相关规定，移交属地市场监管部门进一步调查处理
第5条问题移交属地公安部门进一步调查处理


第9条问题危险废弃物安全问题由属地生态环境局进一步调查处理


	第11条问题检查现场未见相关仪器设备，建议属地市场监管部门进一步调查处理

	17
	南京高新环境监测站有限公司
	1、（1）pH值原始记录中的pH值范围在8.38-8.41之间，两点校准范围采用的6.86和4.00，不符合HJ1147-2020规定。

 （2）化学需氧量原始记录，氯离子粗判后缺少硫酸汞的加入量。

总磷样品分析日期是2023年6月15日，校准曲线绘制日期是2023年5月23日，未见校准曲线点检查记录。氨氮项目缺少样品前处理的信息。

 （3）总磷样品分析日期是2023年6月15日，校准曲线绘制日期是2023年5月23日，未见校准曲线点检查记录。氨氮项目缺少样品前处理的信息。

2、石油类和动植物油类原始记录中缺少四氯乙烯品质检查的记录。

3、水中甲苯、二甲苯中依据的方法标准为HJ1067-2019，查原始记录中方法标准为已被HJ1067-2019替代的GB/T 11890-1989标准方法，核查该机构能力表中为HJ1067-2019，原始记录有误。

4、2022年度管理评审报告未涉及以往管理评审所采取措施的情况、客户满意度、投诉和相关方的反馈、应对风险和机遇所采取措施的有效性内容。
	机构自行整改

	18
	灌云恒达汽车检测有限公司
	1、2022年度内审未覆盖《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》（国市监检测[2018]245号）的内容。
2、未按季上传检验检测报告号。
3、流动检测车（苏GF28999）未配温湿度计、大气压力表和滤光片，不满足非道路柴油移动机械烟度检测的要求。提供不出编号为211029108s的透射式烟度计的检定证书。（尚未开展检测工作）。
	机构自行整改

	19
	江苏洋井环保服务有限公司
	1、天平室内存放多瓶试剂；气瓶室无通风设施。
2、查HJGK2305003（江苏香河农业开发限有限公司）委托检测报告中BOD采样未记录采样及分析的具体时间，未记录贮存运输时的环境条件。
编号HJGK23020103的地表水采样原始记录缺少采样点位图、无样品保存剂、采样瓶等信息；缺少地表水样品现场沉降30分钟、重金属样品现场过滤和总磷采样应现场测定浊度的记录。
3、提供不出危险化学品采购流程相应文件规定。
	机构自行整改

	20
	淮安市华测检测技术有限公司
	1、A2220413840102S1：固定污染源四氯化碳样品为成都市华测监测技术有限公司分包样品，缺少样品交接流转记录；

2、A2230013906104C：半挥发有机物分析原始记录（导出记录）缺少前处理表述、干物质含量信息、称重质量信息，但计算结果正确；

3、A2220319500103C：氨氮分析原始记录表等缺少环境温度、环境湿度；土壤pH分析原始记录表有证标准物质未写明不确定度范围；

4、A2220209890101C：噪声打印条未签字；

5、体系文件中规定检测报告和记录保存期6年，不符合HJ 8.2-2020中对档案保存期的要求；

6、2023年6月1日领出的11瓶硝酸未记录用途；
	机构自行整改

	21
	淮安市洪泽生态环境监测监控站
	1、（2022）洪环监（水）字第07号：污水采样记录表未填写采样依据。氨氮分析记录缺少前处理信息。总磷分析记录缺少浊度补偿信息；

2、（2023）洪环监（水）字第01号：化学需氧量、氨氮、总氮缺少现场平行样；

3、（2022）洪环监（水）字第02号：原始记录表氨氮标准溶液配置日期只记录到年月，应具体到年月日；

4、 万分之一天平（SQP097）仪器使用保养记录表的检定/校准有效期未更新；

5、2022年管理评审输出缺少落实措施；

6、危险化学品硼氢化钾出入库登记中缺少计量单位、领用和保管人员等信息，且试剂去向标识不明确（仅标注“化验”）；
	机构自行整改

	22
	江苏省扬州环境监测中心
	1、ICPMS仪器间的空调漏水，墙皮脱落掉粉。
2、（1）报告编号扬环监(2022)水004H的砷铅等元素原始记录缺少样品消解信息。
   （2）测量前后仪器性能审核表(记录编号为FQ20220330梁学法01)缺少评价依据和评价结论。
   （3）现场监测科2023年度人员监督计划中缺少对部分人员如王炎、邓松(采样人员）的监督计划。
   （4）实验室超纯水缺少相应的验收记录。
	机构自行整改

	23
	泰州市姜堰生态环境监测站
	1、未按照JYEMQP009-2021《标准物质管理程序》的规定对过期标准品进行标识区分。
2、紧急冲淋洗眼装置缺少维护有关规定。
3、报告编号为(2023)泰姜环监（气）字第（A015）号废气现场监测记录表中参数结果数据不清晰（热敏纸未复印保存）。
4、报告编号为（2023）泰姜环监（土）字第（A001）号土壤PH原始记录缺天平的设备信息。
	机构自行整改

	24
	江苏省苏州环境监测中心
	1、查DR6000型紫外分光光度计（管理编号：876）使用记录只记录初始使用时间，未写时间段。
2、（1）检查中发现机构仪器设备检定报告未进行结果确认；
   （2）检查中发现机构实验室中有氮标准气过期（有效期为2022年6月9日至2023年6月8日）；
   （3）检查中发现重铬酸钾溶（0.1mol/l）、重铬酸钾溶液（50g/l）等过期配置溶液，有效期至2023年5月3日，但未使用出具检验检测报告；
	机构自行整改

	25
	江苏正鉴环境检测有限公司
	1、查编号为ZJHJ/EG20220130报告的恶臭气体样品测定原始记录中缺失臭气浓度值和原始记录人的签名。
2、程序文件缺少危险化学品管理程序、原始记录控制程序。
3、查编号为ZJHJ/EW20230141报告中可吸附卤素的分包方资质证书编号信息有误。
	机构自行整改
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