名称：溶解热法水泥水化热测定仪   水化热测定仪
其他名称：水泥水化热试验仪 
水泥水化热测定仪溶解热法
型号：SHR-650

荣计达产品编号：SN42    30000元
一 、产品简介：
水泥水化热测定仪是水泥指标检测仪器，设备有自动恒温功能，自带制冷功能，无需外接恒温水浴，一体式设计，结构紧凑，操作方便。适用于中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥等的任何水化龄期的水化热测定。


二、技术参数:
★水槽温度：20℃±0.1℃ 
★真空瓶容积：约650mL
冷却速度为盛满比室温高5℃的水静置30分钟后≤0.001℃/min．℃ 
★酸液搅拌棒转速：500rpm 
★功率：10W 
★电压：AC220V 
★转速：1500 rpm 
★贝克曼差示温度计 ，示差范围：5～6℃  分度值：0.01℃ 
★外形尺寸：700×500×760mm
★仪器净重 ：80kg

三、使用方法：
★在试验开始时，应将试验内筒从水槽内提升至水面以上位置固定好，打开试验内筒筒盖，将真空瓶、耐酸内衬、酸液搅拌棒放入内筒，将试验筒盖盖好，并拧紧蝶形螺母，密封筒盖，再将内筒慢慢沉入水中固定。
★将温度传感器插入水槽盖板上的插孔内并联接到控制仪，将其它各插件联接到控制仪相应插口。接通电源，检查接地是否可靠，打开控制仪电源开关。 
★当水槽内水温高于20.1℃时，应慢慢地向水槽内放入冰块或冷水，待温度略底于20℃时即停止，此时，系统会自动将水温升至标准规定温度，并保持恒温。 
★松开横梁上的锁紧手柄，将横梁转到使主轴与酸液搅拌棒在同一轴线上的位置，松开夹头，将搅拌棒向上提升装入夹头内，调整好酸液搅拌棒的高度位置后拧紧夹头，微调横梁转角，使酸液搅拌棒与筒盖上的孔同心，锁紧横梁上的锁紧手柄。装好贝克曼差示温度计和装料漏斗。
★按试验标准规定步骤完成操作。 
★试验完成后，**先逐一关闭各部动作，再关掉总电源开关。拔下电源插头，再依次取出贝克曼差示温度计、装料漏斗、酸液搅拌棒、耐酸内衬等，清洗干净后妥善保存以备后用。试验内筒盖好后放置在筒座下面位置，盖好水槽活动盖板。

四、注意事项；
1.禁止在水槽内没有加水的情况下接通电源，进行操作，以防意外。
2.向水槽内加水前应先将试验内筒的筒盖盖好密封，并移至筒座底部的位置放好，防止加满水后再放入试验内筒时，溢流管来不及排水，大量的水从水槽上面外溢。
3.从主轴夹头上装卸酸液搅拌棒时应小心操作，防止酸液搅拌棒从高处跌落至真空瓶内，损坏真空瓶。 
4.贝克曼温度计插入酸液部分及软木瓶塞表面应均匀涂覆石蜡等防酸涂料，试验前应仔细检查防酸涂层是否完好。



